
efit+ for C5 Version 1.0.1.0 アップデート機能一覧

分類 機能 改良/修復内容

システム efit起動 efitアイコンをタップしてもefitが起動しない事がある件を修正しました。

システム レーザーポインタ レーザーポインターがONの時にNPからプリズムに変更時、レーザーポインターをOFFにするようにしました。

システム 機器設定 角度の最小表示角、AF設定を変更してもTSを再起動すると戻ってしまう件を修正しました

システム ソフトウェアキーボード 英字とカナのキーボードにテンキーを追加しました。

システム 座標受信 SIMAフォーマットで受信行うとき入力モードに従い受信できるようになりました。

システム 確認図 マークサイズ、文字サイズを40ポイントまで選択できるようにしました。

TSモード 外部通信 Nikon通信のBluetooth接続で他社平板システムと接続できない件を修正しました。

TSモード 測設 矢印画像を見やすくしました。

測量観測 測設 矢印画像を見やすくしました。

線形計算 線形専用測設 矢印画像を見やすくしました。

縦横断観測 横断観測・縦断観測 操作モードの標準モードに対応しました。（文字表示が少し大きくなりました）

平板観測 平板観測 スケールバーの文字高を高くしました。
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